
Punerea în funcțiune a unităților de spălare a  ploștilor CLINOX 3A 
TOTAL acționate prin pedală 

DACĂ DORIȚI SĂ ÎNCEPEȚI CICLUL DE CURĂȚARE,   
NU ESTE NECESAR CONTACTUL MANUAL 

Scurgerea funcționează printr-o simpla trecere a 
mainii, în ambele direcții, prin fața ecranului.  

CICLUL STANDARD  

Acest ciclu trebuie selectat în cazul prezenței 
lichidului (urinei) sau în cazul ploștilor curate 

√ Plasați recipientele în interiorul rezervorului. 
  
√ Apăsați pedala gri pentru a începe ciclul. Ușa se închide automat și rămâne blocată în timpul spalarii. 
 
√ Apăsați din nou aceeasi pedala la finalul ciclului.  
 

CICLUL INTENSIV 

                             Acest ciclu trebuie selectat în cazul prezenței sângelui sau excrementelor 

√ Plasați recipientele în interiorul rezervorului  

√ Apăsați pedala albastră pentru a începe ciclul. Ușa se închide automat și rămâne blocată în timpul spalarii 

√ Apăsați din nou aceeasi pedala la finalul ciclului. 
 
 

 

CICLUL SPORICID          + 
    Acest ciclu trebuie selectat în cazul contaminarii cu Clostridium Difficile  

√ Plasați recipientele în interiorul rezervorului  

√ Apăsați pedala galbenă pentru a începe ciclul. Ușa se închide automat și rămâne blocată în timpul spalarii 

√ Apăsați din nou aceeasi pedala la finalul ciclului. 
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UTILIZAREA UNITĂȚILOR DE SPĂLARE A PLOȘTILOR 

CLINOX 3A AUTO/ TOTAL 


